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	垫料收集台用户需求（设备）

	
	编    码：Q/DBZY·014-G003-SB(618)-087

	
	版 本 号：2023
	修 订 号：00
	页    号：2/5



	使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司
	资金来源：企业自筹

	目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司动物房

	工艺描述：适用于实验垫料收集台的检测、验收、使用和管理

	执行标准（规章制度、法规）：Q/0303SXH174—2019

	编号
	项目
	要求内容
	必须/期望

	URS01
	设备工艺或性能要求
	设备应符合相关标准规定。
	必须

	URS02
	安全要求
	设备安全性能符合国家相关安全标准。
	必须

	URS03
	安装区域及位置要求
	设备安装于动物房垫料间。
	必须

	URS04
	安装环境要求
	环境满足温度16℃～30℃，相对湿度：≤60%。
	必须

	URS05
	电力要求
	交流电电源：～220V，50Hz。
	必须

	URS06
	设施/公用系统
	该仪器只需要电力支持。
	必须

	URS07
	外观及材质要求
	设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。
标识：
（1） 制造/供应单位；
（2） 产品注册号；
（3） 型号；
（4） 生产日期或编号。
	必须

	URS08
	技术要求
	所需技术参数若优于技术要求，应列出具体数值；若不满足技术参数，应给予偏差说明。
	必须

	URS09
	文件要求
	提供出厂合格证、各相关检测报告；
提供关键配件清单；
使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）1份。
	必须

	URS10
	设备转运要求
	设备在运输途中需要做好防护措施，不得有任何损伤。
	必须

	URS11
	服务与维护
	设备供应商免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对研发操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。
研发操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洁消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。
设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。
设备保质期从确认甲方签订书面设备验收记录开始计算，设备保质期为甲方签订书面设备验收记录后满一年，一年内免费保修。
售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须20小时内派人至现场解决。
一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好的工作状态。
厂家应提供合格的备件，用于相应部件的维修、更换。
	必须



URS08：技术要求
	编号
	要求内容
	必须/期望

	URS08-1
	数量：1台。
产品包含以下标准组成：
操作区域应为负压，平均气流速度>0.6m/s；
在操作区域应至少有两个LED照明灯，照度应>200lx；
有初效、中效、高效过滤，高效的过滤精度应>99.99%；
风机应为国际知名品牌，风量>1000m3/h，噪音<80dB；
设备电源：AC220V/50Hz。
	必须

	URS08-2
	在粗效过滤器的前端应为密布圆孔的过滤金属板，过滤金属板应为快拆式设计，不能采用螺钉或螺母固定。
	必须

	URS08-3
	设备整体框架应采用304不锈钢，整体焊接，应无焊斑、焊渣、毛刺现象。
	必须

	URS08-4
	操作台面应采用304不锈钢拉丝板整体焊接成型，整体呈喇叭口状大角度倾斜倾倒口处应配有不锈钢撞杆，撞杆外表面包裹软性护套。
	必须

	URS08-5
	设备底部应配有静音脚轮，其中两个脚轮为踩踏式刹车。
	必须

	URS08-6
	设备倾倒口下方应配备污物收集桶，PP材质，壁厚>1.5mm，容积应>120L，承重不低于100Kg，无清洁死角。
	必须

	安装调试要求

	URS08-7
	供应商负责设备安装、调试过程中的各项费用。
	必须

	URS08-8
	机器到货，甲方通知供应商来厂安装日期起，应在30日内完成设备的安装，试车工作。
	必须

	现场验收测试：

	URS08-9
	供应商应根据URS及现场验证的相关技术条款为依据，提供出厂后现场验收测试的项目及结果。
	必须

	URS08-10
	如果测试结果不合格，供应商工程师要留在现场继续调试，供应商要采取措施尽快调试合格，否则要承担相应的损失和责任。
	必须

	URS08-11
	最终验收后一年内供应商免费负责一切非人员破坏性维修。
	必须

	URS08-12
	本文件为合同的技术和商务补充条款，是设备最终验收的依据之一。
	必须
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