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	标的物名称
	规格/型号
	故障现象
	维修内容
	验收标准
	单位
	数量

	稳定性试验箱
	宾德BINDERKBF720
	现状：设备启动异常，温度不显示，湿度显示数值不准确。
预估判断温度和湿度控制单元主板故障。
	预计维修内容：
主板维修，主板型号为BINDER 5014-0199。
	设备外观完好，可按照设定温湿度稳定运行，无异常报警。
	台
	2

	稳定性试验箱
	宾德BINDERKBF720
	现状：设备启动异常，温度不显示，湿度显示数值不准确。
预估判断温度和湿度控制单元主板故障。
	预计维修内容：
主板维修，主板型号为BINDER 5014-0117。
	设备外观完好，可按照设定温湿度稳定运行，无异常报警。
	台
	1



